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論文内容の要旨
近年，医用電子生体工学の進歩はめざましく，産婦人科学制域ではまずこれを分娩監視に応用せん
とする幾多の努力が払われている。著者はとくに妊産婦における胎児心電信号の存在に着目し，これ
を利用して母体内での胎児の生死ならびにその動態に関する情報を精細に検討し，さらにその臨床応
用を試みんとしたD
〔方法ならびに成績〕
大阪大学産婦人科における主として入院分娩の患者を対象とし，三栄測器製医用茅:動増幅器 EB
102, I記録器 IR20lならびに福田エレクトロおよび束一光学電器製胎児心電計を用いて胎児心電信号
の増幅記録を行ない， 胎児心拍数の計測には当大学電子工学科にて開発されたものを研究に使用し
た。 1962年以降 4 年間における腹壁誘導 200 例と，最近36例に直接誘導を行なって得られた成績であ
る。
(1) 胎児心電図の誘導法とその信号特性:妊産婦における胎児心電図の誘導法には腹壁上から行な
うものと，経腔的 lと胎児 lこ直接電極を装着するものとがあるが，未だ確立されたものではなし'0 そこ
で著者は腹壁誘導法に関して根本的に検討し，先ずその胎児(信号)対母体(雑音)の振幅比の重要
性に注目して，乙の値の極大を示す誘導部位を系統的に求める方法を開発した。すなわちこのものは
ベクトノレ論的に胎児信号源ベクト lレにはできるだけ平行し，かっ母体雑音源ベクトルとは最も直交し
た 1 つの誘;導べ、クトルを系統的に妊婦腹壁上で求めようとするものであり，その双極誘導法に関して
著者は，正中誘導，左および右季肋-恥骨誘導，柄下正中誘導さらに左および右鼠経一瞬輪誘導の計
6 誘導部位から始めるのが合理的であることを知った。しかし一般には瞬輪から下の正中誘導が S/N
比の点で最も優れている。乙の 6 誘導胎児心電図を比較すると，多くの場合母体波形は上下左右の誘
-220-
導部位で互いに鏡像を呈し，母体雑汗に関する誘導ベクトノレの差は著明であるが，胎児心電信号波形
にはパターンとしての差はほとんど認められない。この事実は，児頭直接誘導胎児心電図波形が対極
の位置には全く無関係に一定であり，しかもそれが娩出児の aVF の波形と逆位相の関係でよく一致
する事実と合わせて考える時，羊水および、胎脂の存在が胎児心電信号に対して相対的な遮間接地およ
び絶縁効果に関与することを示すものである。
(2) 胎児心電図の陽性率:腹控訴導 200 例中正しく胎児心電信号の記録されたもの182例 (95.8%)
偽陰性 8 例 (4.2%) であり，交えりの 10例はいずれも子宮内胎児死亡であったD
(3) 胎児 QRS 腕波の振|陪:腹壁誘導の信号振幅を検討した結果，その分布は各誘導部位とも陰
性例を除くと 5 -20μV に最頻度数を示し，小さい方に極めて偏ったものである乙とを知った。
(4) 胎児 QRS ベクト Jレによる胎位の診断:生存胎児190例中， 胎児 QRS 主腕判定により娩
出fI寺の胎位と診断の一致をみたもの146例 (76.9労)，誤診12例 (6.3タ16) , 判定不能24例(12.6%) ，
であった。
(5) 胎児心電図の波形:現在なお胎児心電図の波形解析には方法論的に困難があり，単に時相分析
が許されるのみである。著者が計測しえた胎児の PQ時間， QR S 時間はそれぞれ 0.09-0.13 秒，
および0.03-0.06秒であった。
(6) 胎児心拍数の計測と分娩監視への応用:カノレジオタコメータにより分娩時における胎児瞬時心
拍数を経時的に計測した結果著者は，それが最低42回/分から最高 205回/分の問で極めて動的に変動
しうる乙とを知った。さらに著者は，明帯巻絡を伴った典型的な胎児切迫仮死の症例において，胎児
心電図の QRS 振幅がその R-R 間隔と全く同期して再三周期的に変動する現象を記録すること
ができた。この両者は一般に心電信号に合まれる呼吸情報の特質と極めてよく一致する点で，それは
子宮内における胎児呼吸運動との相関を示唆するものと解せざるをえない。著者はまた，胎児におけ
る典型的な瞬時心拍数変動のパターンを分類し，その変動周波数成分に応じて① alterna ting pulses 
( aperiodic irregularity ( periodic irregulari ty ( sporadic decelera tion ( dynamic deceleｭ
rations ( accelera tion ( fiuctuation ( drifting ( shifting ⑩ setting 等を指摘した。
仁総 括〕
著者は妊産婦における胎児心電信号の誘導ならびにその臨床的解析に関して研究し，腹壁誘導法で
は新たに双極 6 誘導法を提唱してその有する特質を明らかにすると同時に，胎児 QRS 赫波のもつ
振幅，ベクトノレ，周期等の情報の解析を行ない，その臨床応用を試みた。なお著者は分娩時における
胎児瞬時心拍数変動のパターンを分類し，心電図呼吸情報の解析によってある場合には胎児の子宮内
における呼吸運動との相関を認知しうるとの成績を得た口
論文の審査結果の要旨
胎児心電情報による分娩時胎児動態の把握は，最近の医用電子工学の発達によってようやくその臨
床応用が考えられるに至ったものである。本論文は基礎的な情報摂取の手技から，得られる信号の特
質，さらにそれらの臨床的意義にまでふれた広範囲の研究成績であり，その解析思考において誘導ベ
クトノレの理論，回路網理論，情報理論，自動制御理論等の思偲をできるだけ取り入れようとしている
点に特長がある。まず第一編は，二百数十例の臨床経験を素材として，腹間誘導と児頭誘導胎児心電
図，さらに新生児心電図の 3 者の相関を系統的に解析し，誘導部位の最適化および得られる信号の特
質を論じているが，その主な知見は次のごとくである口
1) 妊婦腹壁上，胎児信号源ベクト lレにできるだけ平行し，母体心電雑音源ベクトノレとはできるだ
け直交した 1 つの最適誘導ベクトノレを求めることは，胎児生死の鑑別，胎位の判定等に有用であるば
かりでなく，単一腹壁誘導による胎児心拍数計の起動をもかなりの確率で可能にする。
2) 胎児対母体の QRS 振幅比を F/M 比と定義すれば，著者の行なった双極 6 誘導中その最
大値は通常「瞬恥正中誘導」において求められ，偽陰性の確率はこの誘導部位で最も小さい。
3) 双極 6 誘導胎児心電図では，その左右上下の誘導部{立で混入する母体心電図はほぼ鏡像関係を
呈するにもかかわらず，胎児信号波形にはパターンとしての差はほとんど認められない凸
4) 児頭誘導胎児心電図の信号波形は，対極の仇[百には無関係に一定であり，この状態は入浴中の
新生児心電図，児頭~浴水間誘導に椋擬可能である。ゆえに児頭誘導の波形は， aVF の逆波形であ
るといえる。
5) 母体表面上の間接電極(対極)は児頭皮上の直接電極に比して，約Mの電位禿しか与えず，こ
れによって両根とも問底的な腹壁誘導では，パの自呆として原信号の約数労の振幅しか得られないこ
とが説明しうる。
6) したがって腹壁誘導胎児心電図と新生児心電図との対応を求めることは容易でないが，あえて
いえば第 H 誘導と第E誘導との中間位をとる所の胎児体制j aVF 方向の誘導ベクトノレをとらえている
と考えることができ，ここに胎位の判定はある科度可能であっても，胎向判定にまでは胎児心電図を
利用しえない理巾がある D
次に第 2 編ば，第 1 編でえられた成績をもとにして，できるだけ忠実に胎児心電図の波形を記録，
解析せんとしたものであるが，なお方法論的に多くの困難をかかえた現段階では，未だ胎児心電図の
波形解析が臨床上有用であると結論できるには千.っていない。ただ信号の周波数成分と装置の周波数
特性とに十分考慮して，ある程度P波T波等の実態を明らかにしつつあるのは注目すべき所であり，
また典型的な波形異常としての各種の胎児不整脈(先天性完全房室ブロック，単純房室解離，上室性
ならび、に心室性期外収縮，発作性頻拍症，等)の記録はきわめて貴重なものである。
第 3 編の胎児心拍数の解析は，日白児心電信号ーの臨床応用として著者が最も重要祝している所で，制
御論的思考を背景に精細かっ系統的な解析を試みている。著者は，胎児!j~\拍数が胎児循環制御系の 1
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つのパラメータであるという認識を土台として，その変動ノマターンを振動周波数論的に分析，整理，
休系化し，できるだけ見詰しあるいはm惚がなく， しかも特長づけの':6必な約10種類のパターンに分
類し，その主な知見は次のごとくである。
(1) 妊娠末期から分娩初期にかけての正常な胎児心拍数は整調かつ安定であり，その個体問および
時系列上の分布は，平均値毎分約140回，照準偏差毎分約10回のほぼ正規型に近いものである。
(2) 非常に高感度の操作系を有する心拍数制御系は，胎児においても時に 1 拍おきの行きすぎ徐脈
をみる (alternating pulses) 。
(3) Periodic Irregularity の最も典型的なものは約10秒周期であり，乙れは成人においてrÛl圧帰
還に基づく心拍数制御系がほぼ同じ 0.1サイクノレ/秒の共振点を有する所から，同校のメカニズムの反
映が示唆される。
(4) 陣痛発作に伴う徐脈 (deceleration) には一過性のもの (sporadic) と，大きく長く続くもの
(dynamic) とがあるが，後者は位相おくれによりさらに 3 型にわけられ， 制御論的にも早発型のも
のは瞬帯動脈圧迫の，間発型のものは児頭圧迫の，遅発型のものには胎児ヒポキシアの各因子が最も
考え易い。
(5) 陣痛発作と胎児徐脈との位相関係が全く逆転した fluctuation あるいは逆説性徐脈は， dyneｭ
mic deceleration の遅発型と持続性 acceleration とが一体化した形で出現し，前者が一定の関値を
有する化学受容器の反射に起因すると考えれば，それは一つのムダ時聞に伴う発振現象であると解せ
られる。
(6) 著者はさらに，胎児 QRS パノレスの振幅と周期との同期した周期性変調現象を記録し，この
成因としては各積の基礎実験の結果，胎児の子宮内における呼吸胸廓運動以外のものは考えにくいと
している。
以上本研究は，全く未開拓の産婦人科 ME の似域において，程々の新しい理念の導入に努め，基
礎的かっ臨床的な多くの独創的知見は，産科の診断，治療の実際に応用して寄与するところ少なくな
いと考える。
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